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Para el correcto encendido y preparación de la CMM O-Inspect 442 Zeiss se describen los siguientes pasos:

1. Ubicar en la parte lateral derecha de la maquina el interruptor general de la CMM y colóquelo e posición de I. 
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2. En la parte lateral izquierda del control presione el botón de encendido como se muestra en la figura, observe que enciendan las luces del control. 
[image: IMG_2805]













3. Quitar el paro de emergencia girando el botón rojo como lo indican las flechas.




4. Encender los drives de la CMM presionando el botón verde, verifique que se activan cuando se prende la luz indicadora del botón.
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5. Abrir el software Calypso desde el acceso directo en el escritorio de la PC
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6. Elegir el nombre de usuario de la CMM y escribir la contraseña en la ventana que se muestra. 

[image: IMG_2810]










7. En la ventana de inicio que se muestra se visualizará la opción para mandar la maquina a HOME, dar clic en OK sin cambiar las coordenadas que ahí se indican. Observe que la CMM realice los movimientos para el ajuste de su HOME. 
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8. Con esto la CMM se encuentra lista para comenzar a trabajar como muestra la figura. 
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